
PAPEL MILIMÉTRICO DE CALIBRAÇÃO
SIMONE PRO · Calibração da ótica (Perfil › Calibrar ótica)
Imprimir em TAMANHO REAL (100 %), sem «Ajustar à página».
Confirme com uma régua que as duas barras de controlo medem 100 mm.
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BARRA DE CONTROLO · 100 mm
Se não medir 100 mm, a impressão está à escala: imprima
novamente.

10
0

 m
m

Apoie o dermatoscópio plano sobre a grelha, com boa luz e as linhas direitas em relação ao ecrã. SIMONE TRICHOLOGY · simonehair.com


