
PAPIER MILLIMÉTRÉ DE CALIBRAGE
SIMONE PRO · Calibrage de l’optique (Profil › Calibrer l’optique)
Imprimer en TAILLE RÉELLE (100 %), sans « Ajuster à la page ».
Vérifiez avec une règle que les deux barres de contrôle mesurent 100 mm.
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BARRE DE CONTRÔLE · 100 mm
Si elle ne mesure pas 100 mm, l’impression est mise à
l’échelle : imprimez à nouveau.
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Posez le dermatoscope à plat sur la grille, avec une bonne lumière et les lignes droites par rapport à l’écran. SIMONE TRICHOLOGY · simonehair.com


